Q Qrocgmed

ardiac medical systems

INSTRUCTIONS

CHANGER LA LANGUE DU ZOLL AED 3

Maintenir le bouton marche / arrét (>5 sec)
jusqu’a que le logo ZOLL s'affiche a I'écran en
attente de la fenétre de saisie.

Cliquez sur I'icobne CONFIGURATION

Cliquez sur I'icone LANGUE
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Q Qrocgmed

ardiac medical systems

INSTRUCTIONS

CHANGER LA LANGUE DU ZOLL AED 3

Sélectionnez la langue souhaitée puis sauvegarder

Pressez sur le bouton marche / arrét pendant 2 se-
condes de I'AED 3. Le processus d'arrét en cours
s'affiche a I'écran.
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