® Qrocgmed

ardiac medical systems

ANLEITUNG

SPRACHAUSWAHL ZOLL AED 3

Die Ein-/Aus-Taste lange dricken (> 5 sec) bis
das ZOLL-Logo erscheint und auf das nachste
Eingabefenster am Bildschirm warten.

Das Symbol Geratekonfiguration drlicken und
so den Konfigurationsbildschirm 6ffnen. Betriebsmodus auswéhlen [

Demo AED

Das Symbol Sprachen driicken.
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ardiac medical systems

ANLEITUNG

SPRACHAUSWAHL ZOLL AED 3

Die gewunschte Sprache auswahlen und mit
Speichern bestatigen.

Den AED 3 durch Drucken der Ein-/Aus-Taste
fur ca. 2 Sekunden ausschalten. Die Meldung
Abschaltvorgang lauft wird auf dem Monitor

angezeigt.

Procamed AG Tel +41 (0)52 368 60 00 info@procamed.ch 20.12.2018
Schulstrasse 5 Fax +41 (0)52 368 60 01 www.procamed.ch 2

CH-8355 Aadorf



